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Urine Cup Mini

Kurzanleitung / Quick reference guide
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Zur Auswertung der Adulteration Teststreifen vergleichen
Sie diese bitte mit der beigefiigten Color Chart.
(Bitte Gebrauchsanweisung beachten)

For interpretion of the adulteration test strips, please
compare the strips with the provided color chart.
(Read Instruction carefully)

Abbildung ahnlich!
Reproduction may vary from original!

Negative Ergebnisse konnen ausgewertet werden sobald sie erscheinen.
Zur Bestatigung von positiven Ergebnissen 5 Minuten warten.

Nach 10 Minuten keine Ergebnisse mehr auswerten.

Negative results can be read as soon as they appear.

Read positive results at 5 minutes.

Do not interpret result after 10 minutes.
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